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1st ein Stromverbraucher in Reihe mit einem Ohmschen Wider-•istand R geschaltet, so lautet Gl. 55
.   .   .    (58)
und hiermit wird die sekundare Leistung
2 J COS (f^ =
p*
Man miBt also mittels je eines Voltmeters  (s. Fig. 35)  die Ge--samtspannung   Px ,   den   Spannungsabfall im  Widerstand   und   die   Spannung   an •<iem Stromverbraucher und berechnet die Xjeistung nach Formel 58.
Diese Methode ist von Swinburne, Ayrton und Sump nor angegeben wor-d.en. Sie hat den Nachteil, da6 ein ziem-lich groBer Widerstand erforderlich ist.
Damit   die  Genauigkeit  der Messung groB wird,  soil moglichst J R = P2 sein, damit wird aber der Verlust im Widerstand J'2R = P.2J,
mal so groB wie die zu messende Leistung.
Pig. 35.
•also
cos
!Fraenckel, Wechsel8tr6me.   2. Aufl.B-
